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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA 
DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH  

                                                                                Warszawa, 2016 – 10 - 24 

   Do uczestników postępowania 
 
Dotyczy:  dostawy portów niskoprofilowych z komorą tytanową wraz z zestawem wprowadzającym 

umożliwiającym lokalizację końcówki cewnika za pomocą EKG, nr sprawy PN–139/16/MJ 
 
W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w 

przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:  
 
Pytanie nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści: Port niskoprofilowy wykonany w pełni z tytanu (wys. 10 mm) posiadający 4 
otwory mocujące, średnica membrany 9mm, waga 8g, cewniki o d ługości 750mm, silikonowy o średnicy 
6,6F (przepływ  18 ml/min), wyposażony w pełny zestaw wprowadzający (prowadnik J 700mm, igła 
punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadłem, igła do unoszenia naczynia, prosta igła 
Hubera do przepłukiwania portu; igła Hubera z drenem 22G, 25mm;  ig ła Hubera zagięta pod kontem 90 
stopni  22G, 25mm), tunelizator (szyd ło) dostępny w osobnym sterylnym opakowaniu ?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje portu o jak najniższej wadze (od 4 
do 6 g), umożliwiający lokalizacji końcówki cewnika za pomocą EKG. Pozostaje jak w SIWZ.  
 
 
Pytanie nr 2:  
Czy zamawiający dopuści: 
Heliosite-nr kat.2218.116 Wszczepialny o kształcie łzy port tytanowy zatopiony w silikonowej osłonie o 
wysokości 10mm i ciężarze 6,3g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 80 cm, ze znacznikami 
długości co 1cm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy zatopiony w 
silikonowej osłonie z trzema otworami do przyszycia i objętości wypełnienia 0,31ml, cewnik silikonowy 6,6 
Fr cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z igłą echogeniczną 
punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu 
zatorowi płucnemu, nitinolowym i pokrytym teflonem dla łatwiejszego wprowadzenia prowadnikiem J o 
długości 53cm i skalowanym co 10cm, oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta 
typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, ig ła do tunelizacji, łącznik do 
przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa, 
dwuwarstwowa, samouszczelniająca się, wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, 
żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią 
komputerową,325PSI 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje na port umożliwiający lokalizacji 
końcówki cewnika za pomocą EKG. Pozostaje jak w SIWZ.  
 
Pytanie nr 3:  
Czy zamawiający dopuści: 
Heliosite-nr kat.2217.116 Wszczepialny o kształcie łzy port tytanowy zatopiony w silikonowej 
osłonie o wysokości 9,5mm i ciężarze 4,6g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 80 cm, 
ze znacznikami długości co 1cm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port 
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tytanowy zatopiony w silikonowej osłonie z trzema otworami do przyszycia i objętości wypełnienia 
0,19ml, cewnik silikonowy 6,6 Fr cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający 
typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu 
zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym i pokrytym teflonem dla 
łatwiejszego wprowadzenia prowadnikiem J o długości 53cm i skalowanym co 10cm, oraz z 
strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z ig łą typ 
Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik 
Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa dwuwarstwowa, 
samouszczelniająca się wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia 
dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią 
komputerową,325PSI 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje na port umożliwiający lokalizacji 
końcówki cewnika za pomocą EKG. Pozostaje jak w SIWZ.  
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